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Systém GC-MS na bázi jednoduchého kvadrupólu s ionizací EI a CI 
 

1. Technická specifikace 
 
Plynový chromatograf: 
Injektor S/SL 
Injektor PTV s teplotním rozsahem minimálně do 450 °C s možností kryofokusace 
Systém pro zpětný proplach kolony na sekci s PTV injektorem 
Tlakový rozsah regulovatelný v krocích 0,001 psi minimálně do 150 psi 
Stabilita tlaku 0,001 psi 
Kolonový termostat s teplotním rozsahem minimálně do 450 °C 
Rychlost ohřevu kolonového termostatu minimálně 170 °C/min 
Přesnost nastavení teploty na koloně 0,01 °C v kroku 1 °C 
Požadujeme automatické přepínání výstupu z kolon do hmotnostního detektoru 
 
Hmotnostní spektrometr: 
Jenoduchý kvadrupol s ionizací elektrony (EI) a chemickou ionizací (CI) 
Scanovací režimy: Full Scan, SIM a kombinace Full Scan-SIM 
Teplota na zdroji nastavitelná v rozsahu minimálně 100-325°C 
Ionizační vlákna v duplicitním (dvojím) provedení s emisí až do 200 uA 
Elektronová energie nastavitelná v rozsahu 10-150 eV 
Iontový zdroj s axiálním designem 
Vstup s 90⁰ zahnutým RF vstupem a aktivní fokusací pomocí helia 
Integrovaný orthogonální detektor 
Hmotnostní rozsah minimálně 10-1200 Da 
Scanovací rychlost minimálně 14,000 amu/sec 
Bezčočkový kvadrupolový design s pre a post filtry 
Turbomolekulární pumpa s vysokým výkonem 300-400 l/sec pro rychlé dosažení vakua 
Dwell time minimálně 1 ms 
Rozlišení v rozsahu 0,7-4 Da se stabilitou 0,1 Da /48 hodin 
Transferline mezi GC a MS s temperací až do 350°C 
Detektor vybavený režimem s on-the-fly optimalizací zesílení a přímou detekcí negativních iontů 
 
Automatický dávkovač 
Typu PAL-CTC 
Pouze pro kapalný nástřik 
Kapacita autosampleru minimálně 150 pozic pro 2 ml vialky 
Možnost nástřiku do obou injektorových pozic (S/SL a PTV) bez nutnosti manuálního zásahu 
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2. Požadované parametry metod, při převzetí je nutné doložit jejich splnění 
 
Stanovení skupiny analytů PBDE, CP a Kompexony 
 

1) PBDE – parametry stanoveny PTV nástřikem na krátkou GC kolonu (cca 15 m, například Rtx-1614, režim MS detekce CI – 
chemická ionizace), nástřik do 10 ul extraktu do isooktanu (L/L extrakce, jednokroková), stupeň zakoncentrování 500–
1000. Limit stanovitelnosti pro jednotlivé analyty je požadován na úrovni 0,5 ng/l v původním vzorku povrchové vody – 
viz tab. 
 

2) CP – parametry stanoveny S/SL nástřikem například na kolonu s fází 5-MS (30 m, režim MS detekce EI – Electron 
Impact), nástřik max.    2 ul. Fenoly, chlorfenoly, naftoly a alkylfenoly derivatizují na acetáty acetanhydridem a izolují 
(L/L) extrakcí do nepolárního rozpouštědla – isooktanu – dle ČSN EN 12673. Stupeň zakoncentrování je cca 500–1000. 
Limit stanovitelnosti pro jednotlivé analyty je 20-100 ng/l v původním vzorku – viz tab. 
 

3) Komplexony – parametry stanoveny S/SL nástřikem například na kolonu s fází 5-MS (30 m, režim MS detekce EI – 
Electron Impact), nástřik max. 2 ul. V odparku jsou komplexotvorné látky esterifikovány na butylestery a po přídavku 
vody extrahovány do isooktanu (L/L) dle ČSN EN ISO 16588. Stupeň zakoncentrování je cca 50–100. Limit stanovitelnosti 
pro jednotlivé analyty 500 ng/l – viz tab. 
 

Výkonnostní parametry metod – současný stav, minimální požadavek: 
 

Název analytu Mez stan. Jednotka Nejistota CAS No. 

2,4,4´-Tribromodiphenyl ether (BDE 28) 0,0005 µg/l 25%                                                                                                                                                                                                      41318-75-6 

2,2´,3,4,4´,5´,6-Heptabromodiphenyl ether (BDE 183) 0,0005 µg/l 25%                                                                                                                                                                                                      207122-16-5 

2,2´,4,4´-Tetrabromodiphenyl ether (BDE 47) 0,0005 µg/l 37%                                                                                                                                                                                                      5436-43-1 

2,2´,4,4´,6-Pentabromodiphenyl ether (BDE 100) 0,0005 µg/l 25%                                                                                                                                                                                                      189084-64-8 

2,2´,4,4´,5-Pentabromodiphenyl ether (BDE 99) 0,0005 µg/l 25%                                                                                                                                                                                                      60348-60-9 

2,2´,4,4´,5,6´-Hexabromodiphenyl ether (BDE 154) 0,0005 µg/l 25%                                                                                                                                                                                                      207122-15-4 

2,2´4,4´,5,5´-Hexabromodiphenyl ether (BDE 153) 0,0005 µg/l 25%                                                                                                                                                                                                      68631-49-2 

Hexabromcyklododekan (HBCD) 0,0005 µg/l 35%                                                                                                                                                                                                      3194-55-6 

Pentachlorfenol 0,025 µg/l 25%                                                                                                                                                                                                      87-86-5 

2,6-dichlorfenol 0,05 µg/l 30%                                                                                                                                                                                                      87-65-0 

Fenol 0,05 µg/l 25%                                                                                                                                                                                                      108-95-2 

Bisphenol-A (BPA) 0,02 µg/l 30%                                                                                                                                                                                                      80-05-7 

tert-octylphenol 0,05 µg/l 30%                                                                                                                                                                                                      140-66-9 

n-octylphenol 0,04 µg/l 30%                                                                                                                                                                                                      1806-26-4 

4-nonylphenol 0,1 µg/l 30%                                                                                                                                                                                                      104-40-5 

EDTA 0,5 µg/l 35%                                                                                                                                                                                                      60-00-4 

NTA 0,5 µg/l 35%                                                                                                                                                                                                      139-13-9 

PDTA 0,5 µg/l 30%                                                                                                                                                                                                      1939-36-2 

 
Požadavek na určení limitu stanovitelnosti 
  

Limit stanovitelnosti musí být vypočten jako 10ti násobek směrodatné odchylky opakovatelnosti měření na koncentrační 

úrovni 0,5 násobku prvního bodu kalibrační závislosti. Počet opakování pro určení limitu je min. 10. 

 


		2021-05-13T10:17:29+0200




