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Rozhodnutí o vyloučení účastníka z veřejné zakázky  
 

 

Robotická stanice – manipulátor s kapalinami v malých objemech 

 

Zadavatel:  Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. 

Sídlem:   Hudcova 296/70, 62100 Brno – Medlánky  

IČ:   0002762 

Zastoupený:  MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., ředitel 

 

ROZHODUJE 

 

o vyloučení uchazeče Sygnis New Technologies sp. z o.o., ul. Žwirki i Wigury 101, 02-089 

Warsaw, Poland, IČ: 363093300 z výše uvedené veřejné zakázky. 

 

Odůvodnění: 

 

S odkazem na článek XI., bod 7. Výzvy si zadavatel vyhradil právo nabídku účastníka 

výběrového řízení, který nesplní podmínky tohoto výběrového řízení, nezahrnout do 

hodnocení nabídek. Účastník Sygnis New Technologies sp. z o.o. nesplnil jednu z podmínek 

požadovanou v rámci technické specifikace. Konkrétně se jedná o požadovaný parametr 

přístroje  - „z/do 1,5 ml zkumavek typu Eppendorf“. Tuto podmínku uvedený účastník nesplnil.  

Tím nabídka účastníka nesplnila požadavky zadavatele a nabídka nebyla tak zahrnuta do 

hodnocení nabídek.  

 

 

 

 

V Brně dne 29. 9. 2021 

 

 

 

 

 

…………………… 
MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. 
ředitel 
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